Тех. Задание на аппарат ВолюМед-В1

	№ п.п.
	Параметр
	ВолюМед-В1

	1.
	Аппарат электронный для определения объёма единичного импульса, расхода и частоты следования импульсов газа в тракте аппаратуры искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ингаляционного наркоза (ИН), в условиях медицинского транспорта различного назначения, а также на месте происшествия и в стационарных условиях.
	
наличие

	2.
	Работа аппарата от:
- бытовой электросети
- бортовой электросети
- встроенного аккумулятора
	
наличие
наличие
наличие

	3.
	Время работы аппарата 
от внутреннего аккумулятора
	
6 часов 

	4.
	Система тревог
	выход давления (P) за пределы выше 70 или ниже  -10 см Н2О

	
	Мощность, потребляемая аппаратом
	не более 1,5 ВА

	
	Давление, выдерживаемое газовым трактом аппарата
	не менее 0,6 мПа

	
	Вакуум, выдерживаемый газовым трактом аппарата
	не менее -10 кПа

	
	Утечка газа в газовом тракте
	не более 1 мл/мин

	
	Пропускная способность
	не менее 200 л/мин

	5.
	Измеряемые параметры 
	

	6.
	Объем единичного дыхательного импульса
	от 0,1 до 10  л/мин 

	7.
	Минутная вентиляция
	от 0,3 до 150 л/мин

	8.
	Частота дыхательных импульсов
	от 4 до 300 1/мин

	9.
	Условия надежной работы 
	

	10.
	Температура
	от 5° до 40°С

	11.
	Масса аппарата  
	не более 0,3 кг

	12.
	Габаритные размеры аппарата (мм)
	не более 126х111х39

	13.
	Декларация соответствия
	наличие

	14.
	Регистрационное удостоверение
	наличие

	15.
	Инструкция пользователя на русском языке
	            наличие

	16.
	Срок гарантии
	12 мес. 



Комплект поставки:
Аппарат ВолюМед-В1- 1шт.,
Аккумулятор 7,4В  - 1 шт.
Адаптер 220/12 В – 1 шт.

